GEVRE LABORATUVAR ANALIZ TIC. AS.

S EN ISOIIEC 17035

AB-0183-T
051017-HS-38527
_ 11.10.2017
NUMUNE ANALIZ SONUGCLARI
Y)ZME HAVUZLARININ TABL
- ANALIZE ANALIZ OLACAGE SAGLIK ESASLARE DEGERLENDIRME
PARAMETRE BIRIM KULLANILAN METOT ~ ALINDIG SONUGLARI HAKKINDA YONETMELIK EK-1
TARIH Minimem  Maksimum
Deger Degjer
Aldminyum mg/L EPA 200.7 10.10.2017 <0,01 - 0,2 Uygun
ICP-OES
Amonyum maiL SM 4500 NH3 F 09.10.2017 <0,02 - 0,5 Uygun
Fenat Metodu
Bagh Klar mgfL Igletme igi metot 05.10.2017 0,18 - 0,2 Uygun
PR.13-TL.46
Kolorimetrik Metot
Bakir mgiL EPA 200.7 10.10.2017 0.09 - 1 Uygun
ICP-OES
Nitrat me/L SM 4500 NO3- B 09.10.2017 24,05 - 50 Uygun
Spektrofotometrik Tarama
Meatodu
Nitrit mgiL SM 4500 NO2- B 08.10.2017 <0,002 - 0.5 Uygun
Kolorimetrik Metot
pH pH Birimi SM 4500 H+ B 05.10.2017 7.21 6,5 7.8 Uygun
Elekkokimyasal Metot
Serbest Klor mg/L Igletme igi metot 05.10.2017 1,32 b 1.5 Uygun
PR.A3-TL46
Kolorimetrik Metot
Siyanlirik Asit mgiL Isletme igi metat 05.10:2017 12 - ' 100 Uygun
PR.13-TL.46
Toplam Alkalinite mg/t SM 2320 B 08.10.2017 38,2 30 180 Uygun
) Titrasyon Metodu
ANALIZE ANALEZ Y(IZME HAVUZLARININ TABI DEGERLENDIRME
PARAMETRE BIRIM KULLANILAN METOT ALINDIGI SONUGLARI OLACAG! SAGLIK ESASLARI
TARIH HAKKINDA YONETMELIK EK-2
Bulanikhk NTU SM 2130 B 06,10.2017 0.05 0.5 Uygun
Nefelometrik Metot
Renk Pt-Co SM2120C 056.10.2017 <5 Uygun
Spektrofotometrik < 10
Stcaklk o] SM 2550 B 05.102.017 27,7 Uygun
Laboratuvar ve Saha 26-28 °C olacaktir.
Metodu -
ANALIZE ANALIZ YUZME HAVUZLARININ TABI DEGERLENDIRME
PARAMETRE BiRIM KULLANILAN METOT ALINDIG SONUGLARI OLACAGI SAGLIK ESASLARE
TARIH HAKKINDA YONETMELIK EK-3
Escherichia coh (E.coh CFU/00mL SN 922t F 05.10,2017 0 0100 mL Uygun
Membran Filtre Ydntemi
Pseudomonas aeruginosa CFU/100mL | TS EN ISO 16266:2009 05.10.2017 i Uygun
Su Kalitesi Pseudomonas
aenginosa Tayini ve OMQ0 mL
Sayimi Membran
Filtrasyon Metodu s
Toplam Koliform CFUMO0OmL saezzze 05.10.2017 o] 0/100 mL Uygun
Membran Filtre Yéntemi .
Toplam Koloni Sayis1 (22 °C CFU/mL TS EN IS0 6222:2002 05.10.2017 220C:<1 24 saatte en fazla 200 cfu/mL Uygun
ve 37 °C) 22 °C ve 37 °Cde Toplam 360C:<1 olacaktir
Koloni Sayimi

AEM GEVRE LABORATUVAR ANALIZ TIC. A.$. tarafindan hazidanan bu rapor, laboratuvanin yazil izoi olmadan kismen kopyalamp gogaltilaraz, !mzésn
rapontar gegersizdir. Raperda bulunan sonuglar analizleri yapilan numuneye aittir, -:

z ve mihiirsiiz
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